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1. Einleitung und Fragestellung

Ruckenmarknahe Leitungsanaesthesien sind seit vielen Jahren - und in
zunehmendem Mal3e - fester Bestandteil des anaesthesiologischen Repertoires
der Patientenversorgung. Neben den Spinalanaesthesien, die mit dinneren
Kanulen ausgefiuhrt werden, haben sich die Epiduralanaesthesien dabei einen
bedeutenden Anteil ,erobert, da sie die Moglichkeit beinhalten, durch Anlage
eines epiduralen Katheters die intraoperative Anaesthesie in eine volumen- und

konzentrationsgesteuerte Analgesie zu uberfiihren.

Um einen solchen Katheter im lumbalen oder thorakalen Abschnitt der
Wirbelsaule einzubringen, bedarf es einer speziellen Hohlnadel (Tuohy-Nadel),
die sich nicht nur durch eine besondere Konfiguration ihrer Spitze auszeichnet,
sondern auch einen beachtlichen Durchmesser aufweisen muf3, damit nach
erfolgreicher Identifikation des Epiduralraumes der Periduralkatheter durch
diese Hohlnadel vorgeschoben werden kann. Bis die Nadelspitze der Tuohy-
Nadel den Periduralraum erreicht, durchdringt sie auf einer durchschnittlichen
Lange von 5 bis 9 cm — je nach Punktionsort und individueller Konfiguration des
Patienten — Gewebe unterschiedlicher Elastizitat und Widerstandskraft. Zwar
wird der Periduralnadel bereits mit der kutanen Perforation vom durchfihrenden
Arzt eine gezielte Richtung gegeben, doch lehrt die klinische Erfahrung, daf3
diese Richtung im Laufe des Vorschiebens der Nadel nicht mit Sicherheit in
jedem Falle beibehalten wird. Sowohl die Eigenelastizitdt und der Widerstand
des Punktionsmaterials als auch die asymmetrische Spitzenkonfiguration
scheinen in Abhangigkeit von der Punktionstiefe (im Gewebe zuriickgelegter
Wegq) dafur verantwortlich zu sein, daf3 der gedachte Nadelweg nicht immer mit

dem tatsachlichen tibereinstimmt.

Mit der vorliegenden Modelluntersuchung sollte unter standardisierten
Bedingungen an verschieden Nadelmodellen zur Katheter-Periduralanaesthesie
untersucht werden, mit welcher Rate von Abweichungen von der Nadelachse
bei definierter Punktionstiefe zu rechnen ist. Neben der klassischen Tuohy-
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Nadel wurden zudem zwei modifizierte Epiduralnadeln untersucht, die seit
einigen Jahren fur die so genannte CSE-Technik (Continous Spinal Epidural)
Eingang in die klinische Routine gefunden haben.

Waéhrend vier Versuchsreinen mit fabrikneuen Nadeln aus laufenden
Produktionsserien durchgefuhrt wurden, kamen in einer weiteren filinften
Versuchsreihe Nadeln zur Untersuchung, die bereits eine klinische Anwendung
hinter sich hatten. Damit sollte gleichzeitig die klinisch relevante Frage geklart
werden, ob sich die Mehrfachanwendung einer Nadel auf den Punktionsweg
auswirkt. Die wiederholte Verwendung ein und derselben Nadel bei schwierigen
Punktionsverhaltnissen stellt im Ubrigen eine klinisch immer wieder auftretende

Situation dar.

Im vorliegenden Modellversuch sollte dariiber hinaus der Frage nachgegangen
werden, ob fir den klinischen Einsatz relevante Unterschiede in den
Nadelabweichungen zwischen den einzelnen Nadelmodellen bestehen:

Ist es zum Beispiel sinnvoll, eine Nadel mit einem grolReren Querschnitt
vorzuziehen, da diese in einem geringeren Ausmald von der gedachten
Punktionsachse abweicht? Sollte der ausfihrende Arzt eine bestimmte
Konfiguration der Nadelspitze favorisieren - Dbeispielsweise bei der

paramedianen Punktion des thorakalen Epiduralraumes?

2. Uberblick

Die Spinalanaesthesie erzeugt eine voriubergehende Unterbrechung der
Erregungsleitung in Spinalnervenwurzeln durch Injektion eines
Lokalanaesthetikums in den lumbalen subarachnoidalen Raum. Sie bedingt eine
reversible Blockade der sympathischen, sensorischen und motorischen
Leitungsbahnen und ermdéglicht insofern eine Vielzahl operativer Eingriffe an
den unteren Extremitdten sowie in Becken, Perineum, Unterbauch und

bestimmte geburtshilfliche MalRnahmen einschlie3lich der Sectio caesarea.
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Die Spinalanaesthesie reprasentiert die alteste und auch heute noch am

haufigsten angewandte zentrale Nervenblockade [43].

Spinalnadeln muissen einen dicht schlieBenden Mandrin enthalten, um die
Verschleppung eines Hautzylinders in den subarachnoidalen Raum zu
vermeiden.

Gegenwartig sind zwei Grundtypen von Spinalnadeln in Gebrauch: a) scharfe
Kanulen mit einer endstandigen Offnung und b) stumpfe (abgerundete) Pencil-
Point-Nadeln, bei denen sich die Offnung in einiger Entfernung von der
Kanulenspitze befindet. Wahrend scharfe Nadeln die Dura ,zerschneiden®,
~Spreizen* stumpfe Nadeln die Durafasern. Scharfe Kanilen mit endstandiger
Offnung wie die Quincke-Nadeln verursachen bei jingeren Patienten
nachweislich eine deutlich héhere Rate an postspinalem Kopfschmerz als die
stumpfen Pencil-Point-Nadeln [8,10,33,42].

Die traditionelle Quincke-Babcock-Nadel besitzt eine einen Millimeter kurze
Spitze mit scharfem seitlichem Schliff (der sogenannte Quincke-Schliff) wobei
sich die distale Offnung direkt an der Kaniilenspitze befindet. Die Kanile wird
am haufigsten mit einem Durchmesser von 22 bis 29 Gauge (@ von 0,71 bis

0,33 Millimetern) eingesetzt.

Die Greene-Nadel verfligt Uber eine abgerundete Spitze mit zusatzlich ebenfalls
abgerundeten Seiten, so dal3 die Punktion der Dura nur ein kleines Loch bedingt
[31,43,61].

Bei der Whitacre-Nadel mit konisch geschliffener und zudem verschlossener
Spitze befindet sich die distale Offnung seitlich, nur etwa zwei Millimeter vom
Ende der Nadel entfernt [50]. Im Vergleich zur Quincke-Nadel wird die Dura bei
Perforation zwar in geringerem Male traumatisiert, das Lokalanaesthetikum
kann sich aber bei der schnellen Injektion disenstrahlartig in Langsrichtung
ausbreiten, so dal3 eine unbeabsichtigte, exzessive Ausbreitung der

Anaesthesie entstehen kdnnte [43].
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Die ebenfalls an der Spitze geschlossene Sprotte-Nadel weist eine langere,
schlitzférmige seitliche Offnung auf, so dal eine strahlartige Ausbreitung des
Lokalanaesthetikums, wie bei der Whitacre-Nadel moglich, vermieden werden
kann [11]. Allerdings kommt es vor, dal3 aufgrund des langlichen Durchlasses
ungewollt ein Teil des Lokalanaesthetikums in den Periduralraum gelangt. Durch
Innovationen Ubertrifft die mechanische Stabilitat der atraumatischen
Kanilenspitze mittlerweile die Festigkeit der traditionellen Quincke-Nadel -
wobei sich die Punktion infolge der gréReren Eigenelastizitat jedoch technisch

schwieriger gestaltet [43,47].

Grundsatzlich sollten fur die Spinalanaesthesien mdglichst dinne Kandlen mit
einem Durchmesser von 25 Gauge (@ 0,51 Millimeter) oder 26 Gauge
(92 0,46 Millimeter) verwendet werden, basierend auf der nachgewiesenen
Tatsache: je dunner die zur Punktion gewahlte Spinalnadel ist, desto geringer ist

die Wahrscheinlichkeit, daf3 ein postspinaler Kopfschmerz auftritt [3,57,58].

Die sehr dinnen 25-, 26- oder 27-Gauge-Nadeln (& von 0,51 bis 0,41
Millimetern) sollten durch Einfihrungskanilen in den Subarachnoidalraum
vorgeschoben werden, da sie aufgrund ihrer Elastizitat nach dem Einstich und
beim Vorschieben sehr zum Abweichen von der Geraden oder zu Verbiegungen
neigen [18,28,35,47,51,55].

Bei der Periduralanaesthesie erfolgt eine voribergehende Unterbrechung der
neuralen Erregungsleitung durch Injektion eines Lokalanaesthetikums in den
Periduralraum des Wirbelkanals. Eine peridurale Blockade kann prinzipiell in
jedem Abschnitt der Wirbelsaule durchgeftihrt werden. Der lumbale Zugang wird
jedoch am haufigsten gewéahlt, da dort die Dornfortséatze der Wirbel nicht - wie
im thorakalen Abschnitt der Wirbelsaule - dachziegelartig, sondern mehr
horizontal verlaufen [43]. Dieser Umstand ermdéglicht eine technisch einfachere
Punktion in der Mittellinie zum Aufsuchen des Epiduralraumes. Aufgrund der
anatomischen Gegebenheiten im Lumbalbereich wird zudem das potentielle
Risiko, ein direktes Trauma der Medulla spinalis bei der Punktion unterhalb der

Tuffier-Linie zu verursachen, verringert [37,40].
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Wie die Spinalanaesthesie ist auch die Periduralanaesthesie eine regionale
Anaesthesiemethode, deren Wirkort das Rickenmark und die Wurzeln der
Spinalnerven  darstellt. Bei beiden Verfahren existieren zahlreiche
Gemeinsamkeiten, die vor allem die anatomischen Grundlagen und den Wirkort
der Lokalanaesthetika sowie die physiologischen Auswirkungen und
technischen Einzelheiten der Blockade betreffen. Daneben gibt es jedoch einige
Unterschiede von praktischer und klinischer Bedeutung. So erreicht die
Periduralanaesthesie zwar nicht in vergleichbar kurzer Zeitspanne die Intensitét
einer Spinalanaesthesie, Ubertrifft sie jedoch an Vielseitigkeit [43]:
Der Arzt vermag mittels der Periduralanaesthesie die verschiedenen
Leitungsfunktionen des Nervengewebes sowohl oOrtlich eng begrenzt
(segmentér) als auch differenziert (in ihrer Funktion) zu beeinflussen.
Dadurch wird die Periduralanaesthesie nicht nur bei zahlreichen
operativen Eingriffen, sondern auch wahrend der normalen Geburt
zur Schmerzerleichterung sowie zur Linderung akuter und
chronischer Schmerzen eingesetzt. Die Verwendung von speziellen

Periduralkathetern ermdglicht auch langdauernde Blockaden.

Fur die Periduralanaesthesie sind andersartige Hohlnadeln erforderlich als fir
die Spinalanaesthesie. Periduralnadeln unterscheiden sich durch einen
gréReren Durchmesser und die Beschaffenheit der Spitze von Spinalnadeln. Der
dicht abschlieBRende Mandrin soll das Verstopfen der Kanlle und das
Verschleppen eines groRen Hautzylinders in den Periduralraum verhindern.
Zwei Modelle von Periduralkanilen werden in der Klinik im wesentlichen
genutzt: die Tuohy-Nadel und die Crawford-Nadel [43]. Die erste kontinuierliche
Spinalanaesthesie wurde im Jahr 1906 durch HENRY PERCY DEAN beschrieben
[17,49] und galt schon kurz danach als obsolet [49,67]. Bis zur Publikation einer
neuen kontinuierlichen Technik zur spinalen Blockierung durch WiLLIAM LEMMON
im Jahr 1940 spielten die vielseitigen Einsatzmadglichkeiten kontinuierlicher
neuroaxialer Blockaden jahrelang nur eine untergeordnete Rolle [44]. LEMMON
benutze eine plastische Dauerkanile, die er im Epiduralraum plazierte, um die
Anaesthesiedauer zu verlangern. Dieses Verfahren barg jedoch etliche Risiken,
so war ein Abbrechen der Nadel haufig zu beklagen. Die hohe Flexibilitat der

Nadel machte zudem eine Punktion lumbaler Zwischenwirbelrdume nahezu
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unmaglich; auBerdem mufite ein hoher Aufwand zur Lagerung des Patienten in

Kauf genommen werden, um eine Dislokation der Nadel zu vermeiden [49].

RALPH HUBER, Zahnarzt in Seattle, liel3 sich 1946 eine Nadel zur subkutanen
Infiltration mit so genanntem Huber-Schliff patentieren. Dieser besondere, sehr
scharfe Schliff - fast identisch zum heutigen ,Tuohy-Schliff - sollte durch ein
atraumatischeres ,Auseinanderschieben” der Gewebeschichten, anders als
damals gebrauchliche Nadeln, den Einstichschmerz verringern [48].

Die Namensgebung des heute verwendeten Nadeltyps mit der uns bekannten
Spitzenkonfiguration geht auf den Militdrarzt EDWARD B. TUOHY zuriick [49].
Dieser berichtete schon ein Jahr vor HuBer (1944) lber die erstmalige
Verwendung eines Blasenkatheters aus Nylon zur kontinuierlichen
Epiduralanalgesie [22]. Zur korrekten Plazierung verwendete er eine
Metallkantle nach LEMMON. Um das nicht unerhebliche Gewebetrauma und
technische Schwierigkeiten, insbesondere das Abbrechen der Nadel oder
Probleme beim Vorschieben des Katheters zu minimieren, entwickelte er diese
Methode weiter [49,68]. Im Jahr 1945 beschrieb TuoHY die Plazierung eines
Nylon-Katheters in den epiduralen Raum unter Zuhilfenahme einer 15 G Kanlule
(2 1,83 Millimeter) mit Huberschliff [69]. Die gebogene Spitze und ein seitliches
Loch ermoglichten es dem Anwender, dem Katheter beim Einlegen eine
gewilnschte Richtung zu geben. Diese Spitzenformation entspricht dem
Prototyp der heute bekannten Tuohy-Nadel [49]. Mit ihrer abgerundeten sowie
stumpfen Spitze und seitlich liegender Offnung gilt sie heute als die
Standardnadel fir die Periduralanaesthesie. Bei erwachsenen Patienten sind
Grolien von 18 Gauge (& 1,27 Millimeter) und 16 Gauge (@ 1,65 Millimeter) mit
einer Ladnge von 8-10 Zentimeter gebréuchlich. Weitere kirzere Nadeln mit
geringeren Durchmessern finden in der Kinderanaesthesie Verwendung. Das
abgerundete Ende der Tuohy-Nadel vermindert das Risiko einer versehentlichen
Punktion der Dura mater. Allerdings lassen sich Periduralkatheter durch diese
Offnung etwas schwieriger hindurchfiihren als bei der geraden Crawford-Nadel
[5,43].
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Die am distalen Ende offene Crawford-Nadel verfigt Uber eine kurze
Nadelspitze mit glatten Kanten. Der Nadeldurchmesser von 18 Gauge
(1,27 Millimeter) wird am haufigsten eingesetzt. Sie bietet Vorteile beim
seitlichen Zugang zum Periduralraum; hierbei soll sich ein Periduralkatheter
leichter einfihren lassen als bei der Tuohy-Nadel. Bei Verwendung der
Crawford-Nadel besteht jedoch eine grol3ere Gefahr der Durapunktion [43] und
ein erhohtes Risiko, hierdurch das Auftreten eines starken, postpunktionellen
Kopfschmerzes zu provozieren [5].

Die  kombinierte  Spinal-Epiduralanaesthesie = (CSE) verschafft dem
Anaesthesisten den Vorzug, rasch eine ausreichende Operationsanaesthesie zu
erzielen, die nach Bedarf, durch peridurale Injektion des Lokalanaesthetikums
verlangert werden kann. Eine adaquate postoperative Analgesie kann mittels
des weiterhin einliegenden Katheters Uber einen Zeitraum von Tagen hinweg
fortgefuhrt werden. Bei diesem Verfahren sucht der durchfihrende Arzt
zunéchst den Periduralraum mit einer speziellen, modifizierten Tuohy-Nadel auf.
Die Hohlnadel wird dann in dieser Position fixiert. Durch eine zuséatzliche
Offnung an der Konkavitat der Spitze der Tuohy-Nadel (das so genannte ,Back-
Eye" oder ,Backhole”) kann dann eine sehr dinne Spinalnadel in den
Subarachnoidalraum vorgeschoben werden (die so genannte ,needle-through-
needle-Technik). Nach erfolgter Injektion des Lokalanaesthetikums fur die
Spinalanaesthesie und Entfernen der Spinalnadel, wird der Periduralkatheter

eingeflhrt.

Eine Kombination aus epiduraler und subarachnoidaler Injektion zur
protrahierten Analgesie wurde erstmals durch Soresi 1937 beschrieben [23,65].
Er nutzte eine feine Nadel ohne Mandrin, um mittels der Hanging-Drop-Methode
den Epiduralraum aufzufinden. Nach Injektion von Novocain durchstiel3 er die
Dura und spritzte erneut eine geringe Menge des geldsten Lokalanaesthetikums
subarachnoidal. Dieses Verfahren stellte angeblich eine ausreichende Analgesie
fur 24 bis 48 Stunden sicher. Zur Geburtsstunde der CSE-Technik schrieb er
geradezu euphorisch: ,(...) durch die Kombination dieser beiden Methoden
heben sich viele Nachteile gegenseitig auf, die Vorteile hingegen summieren

sich in einem unglaublichen AusmalR® [23] - die Geburtsstunde der CSE-
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Technik. Der rumanische Arzt CURELARU [14] modifizierte diese Technik
nochmals und beschrieb im Jahr 1949 die diversen Vorteile dieser Methode
folgendermalien: die Mdglichkeit einer Analgesie von hoher Qualitdt ohne enge
zeitliche Begrenzung zu erreichen, die Option zur Ausdehnung des
Operationsgebietes auf verschiedene anatomische Regionen, die minimierte
Toxizitat, das seltenere Auftreten pulmonaler Komplikationen und die héhere
Wirtschatftlichkeit. Einen gravierenden Nachteil sah CURELARU allerdings in der
Notwendigkeit einer zweimaligen vertebralen Punktion [14].

COATES [13] und MumTAz [56] publizierten 1982 unabhangig voneinander
erstmals das Vorschieben einer langen, dinnen Spinalnadel durch die bereits
einliegende Epiduralkanile zur kombinierten Epidural-Spinal-Analgesie. Diese
Technik wurde von CoATES als ,einfaches, verla3liches und schnell
durchfuhrbares” Verfahren beschrieben [23]. Unglicklicherweise brachten
technische und methodische Mangel diese Vorgehensweise voribergehend in
Verruf [46]. ELDOR und BRODSKY berichteten Uber die Entdeckung feiner
Metallpartikel im Lumen der Epiduralkanile [24], die durch ein Abscheren von
Teilen der Spitze der dinneren Spinalnadel herbeigefiihrt wurden. Diese zogen
Beschéadigungen des nachfolgend eingefihrten Katheters nach sich und wurden
nicht selten nach epidural verschleppt. Ferner stellten Verletzungen der Dura
sowie weiterer periduraler Strukturen, die durch ein Drehen der einliegenden
Epiduralnadel verursacht wurden, einen weiteren Schwachpunkt dieser ,needle-
through-needle-Technik” dar. Durch diese Rotation hatte man verhindern wollen,
daf} der einzufiihrende Katheter tber den in der Dura mater spinalis befindlichen

- methodisch bedingten - Defekt nach subarachnoidal vordringen konnte [23].

Die Eldor-Nadel [20], erstmals 1990 beschrieben [25], besteht aus einer 18G-
Epiduralkanile mit separatem, seitlich aufgesetztem Kanal fur eine 20G-
Spinalnadel (@ 0,89 Millimeter). Diese Methode brachte den Vorteil mit sich, daf3
die Spinalkaniile - trotz eines bereits im Periduralraum liegenden Katheters - mit
geringer, dosierter Kraft nach subarachnoidal vorgeschoben werden konnte. Der
Aufbau der von uns getesteten Epistar-Kanile ® der Firma Risch folgt diesem
Prinzip (Abbildung 1 und 2), ohne dal’ zwei voneinander getrennte Nadellumina

notwendig sind.



Die Hanaoka-Nadel [32], 1986 von HANAOKA an der Universitat Tokio entwickelt,
setzte auf ein anderes Prinzip, welches sich heute bei den Espocan-CSE-
Nadeln ® der Firma B. Braun findet. Diese Hohlnadel besitzt an der konkaven
Seite der klassischen Huber-Biegung ein kleines Loch, durch welches eine 26G-
Spinalkanile vor Einbringen eines Katheters geschoben werden kann. Dieses
Verfahren birgt dabei einen methodischen Nachteil: sollte die Katheteranlage
aufgrund schwieriger anatomischer Verhéaltnisse langere Zeit in Anspruch
nehmen, ist mit einer beginnenden bis vollstindigen Wirkung der
Spinalanaesthesie beim Patienten zu rechnen. Diese Phase, die durch zum Teil
kurzfristige  Kreislaufveranderungen  gekennzeichnet ist, wuirde die
Aufmerksamkeit des durchfiihrenden Anaesthesisten teilen beziehungsweise

anderweitig beanspruchen.

Abb. 1: Makroaufnahme einer - mittig getffneten - CSE-Nadel (Epistar ®) mit
einliegendem  Periduralkatheter. Die ebenfalls zu sehende
Spinalnadel wird soeben durch das noch freie Querschnittssegment
(kein separater Fuhrungskanal) vorgeschoben.
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Abb. 2: Makroaufnahme der Spitze einer CSE-Nadel (Epistar ®). Zu sehen
sind der gerade aus der Spitze austretende Periduralkatheter und
eine durch das Back-Eye der Nadel vorgeschobene Spinalkanile mit
Quincke-Schliff.

3. Material und Methode

3.1. Die untersuchten Nadeln

3.1.1. PDA-Nadel Perican ® 16G und 18G - neu -

Bei der Perican ® -Nadel handelt es sich um eine aus medizinischem Stahl
hergestellte Kanlle zur Periduralanaesthesie mit Tuohy-Schliff der Firma B.
Braun. Sie verfugt bei kreisrundem Querschnitt tber einen Durchmesser von 16
Gauge (1,65 Millimeter) beziehungsweise 18 Gauge (1,17 Millimeter)
(Abbildung 4) und weist eine maximal mogliche Einstichtiefe von 80 Millimetern
auf. Von der Spitze ausgehend ist die Nadel Uber die gesamte Lange mit
Zentimetermarkierungen versehen, durch die die Einstichtiefe kontrolliert
werden kann. Sie besitzt am proximalen Ende feste Griffplatten zur
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Kanulenfiihrung sowie einen transparenten Konus (Luer-Lock) zum Erkennen
von Blut- oder Liquoraustritt. Durch diesen wird der Periduralkatheter eingefuhrt.
Fur die Untersuchung wurden ausschlief3lich fabrikneue Nadeln verwendet.

3.1.2. CSE-Nadel Espocan ® 18G - neu -

Die CSE-Nadel Espocan ® (Abbildung 4) stellt eine speziell weiterentwickelte
Kanile aus medizinischem Stahl zur Periduralanaesthesie mit Tuohy-Schliff der
Firma B. Braun dar. Wir verwendeten Nadeln mit einem Durchmesser von 18
Gauge (1,27 Millimeter) und einer Stichlange von 90 Millimetern. Der
Querschnitt ist kreisrund. Ahnlich wie bei der Perican ® -Kaniile verfugt sie tiber
Zentimetermarkierungen zur Bestimmung der Eindringtiefe ab Hautniveau. Auf
der Riickseite der gebogenen Spitze befindet sich eine zusatzliche Offnung, das
so genannte ,Back-Eye“ oder ,Backhole”. Diese Besonderheit ermoglicht ein
gerades und reibungsfreies Vorschieben einer speziellen Spinalnadel -
27 Gauge (0,41 Millimeter), Quincke-Schliff - durch die Tuohy-Nadel. Das
proximale Ende entspricht mit festen Griffplatten zur Kanulenfiihrung und mit
einem durchsichtigen Konus (Luer-Lock) der Perican ® -Kanile. Durch diesen
transparenten Nadelansatz kann nach erfolgter spinaler Punktion der
Periduralkatheter mittels einer Einfuhrhilfe in den Periduralraum eingebracht
werden. Es kamen in diesem Experiment ausschlief3lich fabrikneue Nadeln zur

Anwendung.

3.1.3. CSE-Nadel Espocan ® 18G - gebraucht -

Bei den fur den Modellversuch verwendeten CSE-Nadeln handelte es sich um
Exemplare der oben beschriebenen Espocan-Nadel ® mit 18 Gauge (1,27
Millimeter). Im Vergleich zu den fabrikneuen Nadeln haben sich alle in dieser
Versuchreihe untersuchten Kanilen bereits einmal in der klinischen Routine im
Einsatz am Patienten befunden. Die Nadeln wurden direkt nach der Punktion
vom durchfihrenden Arzt in einem speziellen Gefald asserviert, wobei weitere
Manipulationen, wie beispielsweise eine Reinigung oder Desinfektion der CSE-

Nadeln, bewu3t unterblieben sind.



-12 -

3.1.4. CSE-Nadel Epistar ® 18G - neu -

Die Epistar-Kanile ® wurde aus medizinischem Stahl mit Tuohy-Schliff
insbesondere zur Durchfihrung einer kontinuierlichen Spinal-
Epiduralanaesthesie entworfen. Der Hersteller ist die Firma Rusch. Bei einem
Durchmesser von 18 Gauge (1,27 Millimeter) betragt die Stichlange
80 Millimetern mit Zentimeter-Markierungen. Im Gegensatz zu den Tuohy-
Nadeln der Firma B. Braun ist ihr Querschnitt nicht kreisrund, sondern
tropfenférmig gestaltet. Diese spezielle Form des Querschnitts entsteht durch
einen separaten, dinnen Arbeitskanal zur Aufnahme der Spinalnadel. Dieser ist
an der Unterseite der ansonsten im mittleren Abschnitt runden Tuohy-Nadel
ausgeformt, sodald bei einem einheitlichen Lumen zwei separate Arbeitswege
bestehen. Gegenuber der CSE-Nadel Espocan ® der Firma B. Braun bietet
diese Besonderheit den Vorteil, da der Periduralkatheter vor Anlegen der
Spinalanaesthesie eingefiihrt werden kann und durch Gabe der Testdosis die
korrekte epidurale Lage zu verifizieren ist. Laut Herstellerangaben soll diese
besondere Form der Tuohy-Kaniule eine Beschadigung des Katheters
verhindern und zudem eine stabile FUhrung beider Elemente gewahrleisten
(Firma RuUsch International, Einzelprospekt Regionalanasthesie, D - 73706
Esslingen; Stand 04/2002) (Abbildung 3 und 4).

Am proximalen Ende der Epistar ® -Kanile befinden sich eine abnehmbare
Griffplatte zur Kanilenfihrung und ein transparenter Konus (Luer-Lock) zum
Erkennen von Blut- oder Liquoraustritt. Durch diese Kupplung wird zunachst der
Periduralkatheter unter Verwendung einer Einfuhrhilfe vorgeschoben dann
erfolgt, in einem weiteren Arbeitsschritt, das gerade Vorschieben einer
speziellen 27-Gauge-Spinalnadel mit Quincke-Schliff oder einer 25-Gauge-

Pencil-Point-Nadel zur subarachnoidalen Punktion und Injektion.
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Abb. 3: Makroaufnahme des tropfenférmigen Querschnitts einer 18G Epistar-
Kanule der Firma Rusch.

Abb. 4: Makroaufnahme der Spitzenkonfigurationen der verwendeten
Epiduralnadeln. Von links: CSE Epistar ® 18G, Espocan ® 18G,
Perican ® 16G. Zum Grol3envergleich wurde ganz rechts eine
Spinalnadel 25G mit Quincke-Schliff dargestellt.
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3.2. Test-Gewebe

3.2.1. Vorversuche

Zunachst fuhrten wir einige Vorversuche an verschiedenen Geweben durch, um
ein geeignetes Material zur mdoglichst realen Simulation einer epiduralen
Punktion zu finden. Deren Aufbau und Ausfihrung gestalteten wir analog zu
dem weiter unten beschrieben Testaufbaus und der Testdurchfihrung.
AuRBerdem wurden ,Freihand-Punktionen* dieser Substanzen und Gemische
durch einen in der Epiduralanaesthesie erfahrenen Arzt vorgenommen, der
somit durch personlichen Eindruck Vergleiche zu realen Punktionen ziehen
konnte. Auf diese Weise konnte er die Punktionswiderstande subjektiv
beurteilen, die er beim Durchstol3en des Prifmaterials mit den getesteten
Epiduralnadeln wahrnahm. Dies erlaubte einen Vergleich mit den persdnlichen
taktilen Erfahrungen bei in-vivo-Punktionen des Epiduralraumes. Die
gefihlsmaRigen Wertungen waren mit ausschlaggebend, ob das getestete

Material fur das weitere Experiment als geeignet angenommen werden konnte.

In einem ersten Vorversuch stellten wir Gelatineldsungen mit dreierlei
Konzentrationen von Speisegelatine her (15, 20, und 40%-ig), die entsprechend
den Herstellerangaben ausschliel3lich mit Leitungswasser zubereitet wurden.

Dieses Material war in der Literatur beschrieben [54].

In einer zweiten Versuchreihe testeten wir ein Material zur Warmedammung aus
Polystyrol Extruderschaum (Produktname Styrofoam IBF-BF-X, Firma Dow
Chemicals, D - 65824 Schwalbach, Dichte bis 0,07 g/cms3).

Ebenso erprobten wir transparentes Vollsilikon (Casil 401T, Dichte 1,15 g/cm?)
und transparente Silikonplatten (Casil 1600, Dichte 1,25 g/cms3, beide
Industriebedarf Castan GmbH, D-76140 Ludwigsburg).

Es folgten Prifungen mit einem schnellhdrtenden Zwei-Komponenten

Polyurethangiel3system, das nach Ausharten gummidhnliche Eigenschaften
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aufweist (Neukadur PN 1098-15, Komponente A und B, Mischdichte 1,03 g/cm3)
sowie mit einem Zwei-Komponenten Hartschaum zum Hinterfullen oder zur
Versiegelung von Hohlraumen (Polyol-Harz mit Harter, Dichte nach Aushéarten
handgemischt 0,05 g/cms, beide Firma Suter-Kunststoffe AG,
CH-3303 Jegenstorf).

3.2.2. Verwendetes Testgewebe

Als endgultiges Testgewebe wurde handelsiblicher, geréaucherter
Hinterschinken vom Schwein mit einer Dichte von 1,15 g/cm3 verwendet. Wir
wahlten das fur den Versuch bestimmte Stiick so aus, dal3 es moéglichst arm an
Faszienanteilen war. Vom Schinken wurden mit einem elektrischen Messer
exakt sechs Zentimeter dicke und etwa kreisférmige Scheiben mit einem

Durchmesser von 15 bis 20 Zentimetern geschnitten.
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3.3. Modellversuch

3.3.1. Versuchsaufbau

Es wurde ein handelsublicher Prazisions-Mini-Bohrstander (Firma Wolfcraft
GmbH, D - 56746 Kempenich) mit Bohrtiefeneinstellung und Tiefenstopp
verwendet (Abbildungen 5 und 6), den wir auf einer zwei Zentimeter dicken
Holzplatte fest verschraubten, um einem Wackeln oder Vibrieren des Gerétes

sicher vorzubeugen.

Abb. 5: Seitenansicht des Prazisions-Maschinenhalters.
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460 mm
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Abb. 6: Frontansicht des Prazisions-Maschinenhalters.

In diesen Prazisions-Maschinenhalter wurde eine funfzig Milliliter Perfusorspritze
mit Luer-Lock-Ansatz der Firma B. Braun senkrecht, durch Kabelbinder in
Position gehalten, eingespannt und in einem Winkel von neunzig Grad zur
Bodenplatte des Maschinenhalters ausgerichtet. Auf der Bodenplatte des
Bohrstéanders wurde eine ein Zentimeter dicke Korkplatte fixiert (Abbildung 7),
die als Widerlager fir das zur Registrierung verwendete Papier und das darauf

liegende Testmaterial diente.

Das Papier (80 g/m2) wurde zuvor mit dem Nadeltyp einer fortlaufenden
Nummer gekennzeichnet und gegen ein Verrutschen gesichert. Diese Unterlage
wurde spater durch die herabgesenkte Nadel etwa einen Millimeter tief

durchstofl3en und diente so der Erfassung einer Nadelabweichung.
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3.3.2. Ausrichtung der Nadeln

Zunachst wurde die zu testende Epiduralnadel einer Sichtprifung auf eine
eventuell bestehende groRere Achsenverbiegung unterzogen. Die optisch als
gerade befundene Nadel wurde dann Uber den Luer-Lock-Ansatz des Konus
und dem entsprechenden Gegenstick an der Perfusorspritze mit der
MeReinrichtung fest verbunden. Die auf diese Weise fixierte Nadel konnte nun
durch Betatigen der Hebeleinrichtung am Bohrwerk mit konstanter, und in allen
Versuchsreihen gleicher Kraft in einem Winkel von exakt neunzig Grad in
Richtung Unterlage bewegt werden. Der so durch den Untersucher erzeugte
Druck konnte auf diese Weise mittels der starren Verbindung zwischen Spritze

und Nadel prazise achsengerecht auf diese ubertragen werden (Abbildung 7).

Abb. 7: Frontansicht des fertigen Versuchsaufbaus ohne Testmaterial mit
eingespannter Epiduralnadel.



-19 -

Mit allen Nadeln fuhrten wir in einem Versuchsdurchgang ohne Testmaterial
jeweils vier Einzelpunktionen durch (im folgenden Leerversuche genannt).
Zwischen diesen Einzelpunktionen rotierten wir die Nadel jeweils um neunzig
Grad um ihre Langsachse. Die Papierunterlage wurde somit viermal
durchstochen (Abbildung 8).

l __ Nadel &L 90

90 180

90

<L oo
|

Abb. 8: Schematische Darstellung der einzelnen Schritte des Leerversuchs
(insgesamt wurde die Nadel dreimal rotiert: 90° 18 0° 2709.

Die in der oben beschriebenen Weise auf ihre Achsengerechtigkeit Gberpruften
Nadeln wurden fur die nachfolgenden Versuche mit dem Testmaterial
freigegeben. Eine Unversehrtheit der Epiduralnadel wurde angenommen, wenn
die Einstiche der Registrierung absolut symmetrisch und kreisformig angeordnet
waren. Dabei durfte dieser gedachte Kreis einen Radius von 2 Millimetern nicht

Uberschreiten (Abbildung 9). Die - auch bei absolut gerader Nadel -
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spiegelgleichen, aber nicht auf exakt einem Punkt befindlichen Punktionsstellen
erklaren sich durch die asymmetrischen Spitzenkonfigurationen der
untersuchten Hohlnadeln.

o

U A
S
A

Radiusr 2,0 mm

Abb. 9: Schematische Darstellung einer Registrierung, mit der im
Leerversuch durch Perforation der Unterlage die Achsengenauigkeit
einer Periduralnadel tberpruft wurde.

3.3.3. Versuchsdurchfiihrung

Mit jedem Nadeltyp wurden fuinfzehn Versuchsreihen durchgefuhrt; die einzelne
Versuchsreihe folgte einem standardisierten Ablauf. Entsprechend der oben
beschriebenen Ausrichtung der Nadel in der Mel3einrichtung und nach der somit
erfolgten Prufung auf Achsengenauigkeit brachten wir dann das Testmaterial auf
die Unterlage auf. Die zuvor im Leerversuch perforierte Papierunterlage war
ihrerseits unverrickbar auf der Korkunterlage fixiert. Nun fuhrte jede Nadel
erneut vier Einzelpunktionen aus, bei denen erst das sechs Zentimeter dicke
Testmaterial durchstochen und die unmittelbar darunter befindliche Unterlage in
der beschriebenen Weise in jedem der vier Quadranten perforiert wurde.
Zwischen jeder einzelnen Punktion wurde die Nadel jeweils um 90 Grad um die

Langsachse gedreht: Position 0° Punktion, Rotation um 90° Position 90°
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Punktion, Rotation um 90° Position 180° Punktion, Rotation um 90° Position

270° Punktion (Abbildung 10).

90°x 4
—— Nadel ¢

I /

—— Testmaterial

Abbildung 11

Abb. 10: Schematische Darstellung des Versuchsablaufs mit Testmaterial.

Nach Entfernen des Testmaterials wurde die im Versuch perforierte
Papierunterlage aufbewahrt. Die Achsenabweichung der jeweils getesteten

Epiduralnadel wurde durch vermessen ermittelt.

In der Mitte der Registrierung fanden sich die vier Einstiche aus dem
Leerversuch. In jedem der vier Quadranten waren zusatzlich weitere
Punktionsmarken zu sehen. Die Strecke zwischen dem ersten, mittig liegenden
Einstich im jeweiligen Quadranten und dem zweiten, weiter auf3en liegenden
Einstich im  selben Quadranten  entsprach der dokumentierten
Achsenabweichung nach Durchdringen des sechs Zentimeter dicken
Testmaterials (Abbildung 11).



Abb. 11: VergroRerte schematische Darstellung der im Versuch perforierten
Unterlage.

3.3.4. Vermessen der Abweichungen

Die durch die Perforation der Papierunterlage dokumentierte Abweichung wurde
mit dem Stechzirkel als Strecke abgenommen und mit einer Genauigkeit von
+ 0,1 Millimetern unter Zuhilfenahme der Schieblehre (MelRbereich 0,1 bis 120
Millimeter, maximale Auflosung mit Nonius + 0,1 Millimeter) vermessen. Die auf
diese Weise ermittelten Werte wurden tabellarisch - nach Nadeltyp,

Versuchsreihe und Position der Nadel geordnet - erfaf3t.
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3.4. Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mit dem
Statistikprogramm SPSS in der Version 11.01. Die Ergebnisse wurden als
Mittelwert (MW) £ Standardabweichung (SD) dargestellit.

Da eine Unabhangigkeit (im Sinne der Teststatistik) der jeweils vier erfal3ten
EinzelmeRwerte je Nadel nicht bewiesen werden konnte, berticksichtigten wir
die hieraus errechneten Mittelwerte fur die weiteren Analysen. Vergleiche
zwischen den Mittelwerten der vier Einzelpunktionen pro Nadel wurden durch
Box-and-whisker-plots dargestellt. Die Whiskers kennzeichnen das 5%-
beziehungsweise 95%-Quartil. Als Ausreil3er definierten wir diejenigen

MelRwerte, die aul3erhalb des 1,5-fachen des ersten und dritten Quatrtils lagen.

Zur Erfassung bedeutsamer Unterschiede in den Abweichungen zweier
unterschiedlicher Nadeltypen wurde der Zweistichproben t-Test flr
unverbundene Stichproben angewendet. Als Signifikanzniveau hatten wir eine
Irrtumswahrscheinlichkeit von p <0.05 festgelegt. Ein p<0.01 wurde als
hochsignifikant gewertet.

Die statistische Beratung erfolgte durch Herrn Prof. Dr. rer. nat. U. KRZENSK,

Fachhochschule fur  Technik Karlsruhe, Fachbereich Mathematik,

Wirtschaftsstatistik, Qualitdtsmanagement.

4. Ergebnisse

4.1. Allgemeines

Alle in das Experiment einbezogenen Nadeln wichen im Versuch von der

Langsachse ab. Die Abweichung zeigte regelhaft von der Konkavitdt der
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Nadelspitze weg. Keine der Nadeln zeigte eine Abweichung in seitlicher

Richtung.
Eine Ubersicht der Nadelabweichungen von der Langsachse in sechs
Zentimetern Einstichtiefe geben Tabelle 1 und Abbildung 12 wieder.

Espocan ® | Espocan ® | Epistar ® | Perican ® | Perican ®
18G 18G 18G 18G 16G
neu gebraucht neu neu neu

Abweichung
[mm] 85+1,1 83+1,8 7,6 +0,6 7,1+0,9 6,3+0,7
MW + SD

Tab. 1: Abweichung von der Langsachse in sechs Zentimetern Einstichtiefe.
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Abb. 12: Graphische Darstellung der Abweichungen von der Langsachse fur
die untersuchten Nadeltypen.
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4.1.1. PDA-Nadel Perican ® 16G - neu -

Die fabrikneuen PDA-Nadeln Perican ® 16G wurden auf ihre Abweichung von
der Langsachse untersucht. Es ergaben sich im Durchschnitt Strecken von 6,3
mm + 0,7 mm Standardabweichung. Die Gesamtheit der Mittelwerte der vier
Einzelmessungen fir jede Nadel war normalverteilt (Median 6,3 mm,
Variationskoeffizient 0,03) (Abb. 13).
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Abb. 13: Darstellung der MelRwerte der PDA-Nadel Perican ® 16G in
Abhangigkeit zur Position der Nadel bei den jeweils vier
Einzelmessungen.
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4.1.2. PDA-Nadel Perican ® 18G - neu -

Bei der Analyse der Abweichungen von fabrikneuen Periduralnadeln Perican ®
fanden sich Spannen von 7,1 mm im Mittel + 0,9 mm Standardabweichung. Die
Gesamtheit der Mittelwerte der vier Einzelmessungen fir jede Nadel war
normalverteilt (Median 7,2 mm, Variationskoeffizient 0,03) (Abb. 14).
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Abb. 14: Darstellung der MelRwerte der PDA-Nadel Perican ® 18G in
Abhangigkeit zur Position der Nadel bei den jeweils vier
Einzelmessungen.

4.1.3. CSE-Nadel Espocan ® 18G - neu -

Auch die fabrikneuen CSE-Nadeln Espocan ® zeigten bei Durchstechen des
Prifmaterials Anderungen des Nadelweges, wobei sich Distanzen von 8,5 mm
im Mittel £ 1,1 mm Standardabweichung ergaben. Eine Normalverteilung der
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Mittelwerte pro Einzelmessung konnte bestatigt werden (Median 8,5 mm,
Variationskoeffizient 0,03) (Abb. 15).
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Abb. 15: Darstellung der Mel3werte der fabrikneuen CSE-Nadel Espocan
® 18G in Abhangigkeit zur Position der Nadel bei den jeweils
vier Einzelmessungen.

4.1.4. CSE-Nadel Espocan ® 18G - gebraucht -

In dieser Versuchsreihe testeten wir CSE-Nadeln Espocan ®, die bereits einmal
in der klinischen Routine im Einsatz waren. Die gemessenen Abweichungen
bewegten sich im Mittel bei 8,3 mm + 1,8 mm Standardabweichung. Alle
Richtungsanderungen zeigten von der Konkavitdt der Nadelspitze weg. Die
errechneten  Mittelwerte entsprachen wiederum einer Normalverteilung
(Median 8,4 mm, Variationskoeffizient 0,06) (Abb. 16).
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Abb. 16: Darstellung der Mittelwerte der vier Einzelmessungen pro Nadel
der bereits im klinischen Alltag gebrauchten CSE-Nadel
Espocan ® 18G.

4.1.5. CSE-Nadel Epistar ® 18G - neu -

In einem weiteren Versuchsdurchgang pruften wir fabrikneue CSE-Nadeln
Epistar ® der Firma Rusch. Die Messungen ergaben bezuglich der
Achsenabweichungen Werte im Mittel von 76 mm £+ 0,6 mm
Standardabweichung. Bei der Uberpriifung der MeRwerte konnten wir auch hier
eine Normalverteilung annehmen (Median 7,6 mm, Variationskoeffizient 0,02)
(Abb. 17).
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Abb. 17: Darstellung der MeRwerte der CSE-Nadel Epistar ® 18G in
Abhangigkeit zur Position der Nadel bei den jeweils vier
Einzelmessungen.

4.1.6. Vergleiche zwischen den getesteten Nadelmodellen

Der Vergleich der mittleren Abweichungen von der geraden Punktionsachse
zwischen der fabrikneuen und der gebrauchten (bereits am Patienten
verwendeten) CSE-Nadel Espocan ® der Firma B. Braun erbrachte keinen

signifikanten Unterschied (p=0,39).

Bei den Perican ® -Nadeln deckte die Gegenuberstellung der verwendeten
Durchmesser von 16G und 18G in Abhangigkeit von der Nadelstarke einen
statistisch signifikanten Unterschied in dem Ausmal} der Richtungsanderung auf
(p=0,02).
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Der Vergleich der fabrikneuen CSE-Nadeln Espocan ® der Firma B. Braun
einerseits und der Epistar ® -Kaniile der Firma Rusch andererseits erbrachte bei

der mittleren Abweichung ebenfalls einen signifikanten Unterschied (p=0,02).

Einen hochsignifikanten Unterschied (p=0,001) fanden wir bei der statistischen
Gegenuberstellung der Mittelwerte der CSE-Nadel Espocan ® und der PDA-
Nadel Perican ® (beide Firma B. Braun), obwohl diese beiden Modelle einen

identischen Querschnitt aufweisen.
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5. Diskussion

Die Periduralanaesthesien mit ihren Modifikationen - wie die CSE-Technik -
haben sich in der klinischen Routine fest etabliert. Durch die Vielseitigkeit der
mdglichen Anwendungen zur operativen Anaesthesie und postoperativen
Analgesie kommt diese Technik der rickenmarknahen Anaesthesie bei einem

grof3en, inhomogenen Patientengut zum Einsatz.

Bei der Anlage eines zur Epiduralanalgesie verwendeten Katheters wird dem
durchfihrenden Arzt durch die augenscheinlich &uf3erst stabile Hohlnadel
suggeriert, er halte den gewollten, geradlinigen Punktionsweg in den meisten

Fallen exakt ein.

Gerade bei alternativen Punktionsrichtungen, wie zum Beispiel einem
paramedianen Zugangsweg bei thorakaler Punktion, kann eine solche
Fehleinschatzung des gedachten Punktionsweges deletdre Folgen fur den
Patienten haben [60,62,66,73]. Im Jahr 1997 veroffentlichten GIEBLER ET AL. eine
umfassende  Untersuchung bezlglich der Inzidenz  neurologischer
Komplikationen bei thorakalen Epiduralanaesthesien [27]. Das relative Risiko fur
eine primare Durapunktion wurde hierbei mit 1% der versuchten
Katheteranlagen angegeben; einen segmentalen Wurzelschaden zu
verursachen mit 0,7 %, wund das verhaltnismalige Risiko fur eine
Katheterfehllage wurde sogar mit 1,4 % beziffert. Das Gesamtrisiko eine
neurologische Komplikation - durch das Vorschieben einer Kanule zur
Periduralanaesthesie im thorakalen Abschnitt der Wirbelsaule - hervorzurufen,

lag in dieser Studie bei immerhin 3,4 % [27].

Neben den neurologischen Schadigungen [36] sind durch versuchte epidurale
Punktion ebenso weitere Zwischenfélle denkbar: ein unbeabsichtigtes
DurchstoR3en der Pleura parietalis et visceralis mit pleuralen Katheterfehllagen,
Verletzungen des Lungenparenchyms und akzidentielle  Punktionen
retroperitoneal gelegener Organe wie zum Beispiel den Nieren. Grol3e
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Hamatome nach Kanilierung eines im Punktionsgebiet liegenden Gefal3es oder

eine unmittelbare Verletzung der Medulla spinalis wurden beschrieben [39,72].

In der Klinik fur Anaesthesie und Operative Intensivmedizin der St. Vincentius-
Kliniken Karlsruhe wurden im Jahr 2004 insgesamt 838 Patienten mit
Periduralkathetern versorgt und insgesamt 714 CSE durchgefuhrt. Mit 358
Fallen belauft sich der Anteil der thorakalen Periduralanaesthesien auf
42 Prozent von allen gelegten Periduralkathetern. Der Gesamtanteil zentraler
Regionalanaesthesieverfahren bezogen auf alle Anaesthesiemethoden erreichte
im Jahr 2004 32 Prozent und hélt sich seit Jahren nahezu konstant auf diesem
Niveau. Zur Durchfuihrung der kontinuierlichen Periduralanaesthesie verwenden
wir standardisiert 18G-Periduralnadeln mit Tuohy-Schliff der Firma B. Braun. Bei
Anwendung der CSE-Technik kommen als modifizierte 18G-Epiduralnadeln

Espocan-Nadeln der Firma B. Braun zum Einsatz.

5.1. Diskussion der Methode

Trotz der Bemihungen zur Produktion feinerer Nadeln mit zahlreichen
technischen Innovationen in den vergangenen Jahren stoRen diese
Entwicklungen zu immer didnneren - aber damit immer elastischeren - Kanulen
[90] in der praktischen Anwendung am Patienten an physikalische und
technische Grenzen [18,26]. Mit der gro3eren Biegsamkeit steigt das Risiko fur
Katheterfehllagen [63], was sich nicht nur durch die Nadelabweichung von der
Langsachse bei Punktion, sondern auch durch die Deformation der Nadelspitze
nach Knochenkontakt erklart. Sollte eine ungewollte Durapunktion verursacht
worden sein, kann nunmehr der sehr zdgerliche Rickflufd von Liquor durch die
Nadel oder eine eventuelle Verstopfung des Lumens durch feine Gewebestlicke
das Erkennen dieser Komplikation verzégern oder sogar unmdglich machen
[1,9,16,45].

Bis heute liegen nur eine vergleichsweise kleine Anzahl von Untersuchungen

zur Achsenabweichung bei Verwendung von Hohlnadeln zur epiduralen oder
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subarachnoidalen Punktion in Abhéngigkeit von der Punktionstiefe und der

unterschiedlichen Spitzenkonfigurationen der Nadeln vor [7,19,34,41,59].

SITZMANN und UNCLES wiesen 1996 in einer Untersuchung Uber den Einflu von
Nadeltyp, Gauge (Durchmesser) und Spitzenkonfiguration auf die
Achsenabweichung von Spinalnadeln nach, dall Abweichungen von der
Langsachse von 30 Millimetern und mehr in sechs Zentimetern Stichtiefe bel
Verwendung einer 29 G Quincke-Nadel zur Spinalanaesthesie keine Seltenheit
darstellen [63].

Die Ergebnisse eines der wenigen Experimente mit Epiduralnadeln wurden
1995 durch Kopacz und ALLEN veroffentlicht [41]. Hier wurden neben
Spinalnadeln auch eine 18 G und eine 22 G Epiduralnadel mit Tuohy-Schiliff,
sowie eine 18 G Crawford-Nadel auf ihre Abweichung von der Langsachse nach
Perforation von Testgewebe untersucht. Sie beobachteten bei einer
Eindringtiefe von 50 Millimetern beispielsweise eine durchschnittliche Deviation
von der Langsachse fir die 18G Tuohy-Nadel von 3,08 Millimetern und fir die
18 G Crawford-Nadel von 3,54 Millimetern. Als Testgewebe verwendeten sie ein

Packmaterial aus aufgeschdumtem Polyester einer Firma aus Chicago [41].

BAUMGARTEN publizierte ebenfalls 1995 eine Arbeit zur Stichkanalabweichung
bei Verwendung von Nadeln mit Quincke- und Tuohy-Schliff. Die Ergebnisse
seiner Untersuchungen sollten gerade dem unerfahrenen Anwender bei spinaler
und epiduraler Punktion warnend aufzeigen [7], inwieweit solche Nadeln in
Abhangigkeit allein von der Spitzenkonfiguration im Gewebe abweichen kdénnen.
Er beschrieb zum Beispiel fir die 18G Tuohy-Nadel in einer Einstichtiefe von
sieben Zentimetern eine Richtungsanderung von 3,7 £ 0,3 Millimetern [7]. Als

Testgewebe verwendete er Styropor.

Bei der Konzeption des Experimentes schlossen wir die in unserer Klinik zur
Anwendung kommenden Grél3en und Spitzenformationen von Epiduralnadeln
und deren Modifikationen zur CSE-Technik ein. Den Versuchsaufbau
gestalteten wir analog zu KorPAacz und ALLEN [41]. Das verwandte Bohrwerk ist

eine Prazisionseinrichtung zum Einspannen von Feinbohrwerkzeugen. Das
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Gerat zeichnet sich durch eine hohe Herstellerqualitat aus. Die stabile
Konstruktion und die akkurat justierten beweglichen Teile verhindern, dal3 beim
Absenken des Bohrgestéanges Uberhaupt eine melRbare Abweichung entstehen
kann. Die Fixierung der Perfusorspritze war problemlos pafigenau mdoglich, so
daf3 auch die jeweils zu untersuchende Epiduralnadel Gber den genormten Luer-
Lock-Ansatz der Perfusorspritze fest mit der Mel3einrichtung verbunden werden
konnte. Diese Geratekonstellation stellte sicher, dal3 eine Richtungsanderung
von der Langsachse der untersuchten Nadel ausschlief3lich der eigentlichen
Nadelverbiegung zuzuschreiben war. Das Herablassen der Nadel konnte durch

Betatigen der Einrichtung ganzlich unabhangig vom Untersucher erfolgen [7].

5.1.1. Das Testmaterial

Bei der Auswahl eines geeigneten Testgewebes stltzen wir uns zunachst auf
die durchgefiihrten Vorversuche. Die Prifung der Nadeln sollte so
wirklichkeitsnah wie mdoglich und praktikabel gestaltet werden ohne die
wissenschaftlichen Anforderungen zu vernachlassigen, die an ein Experiment

gestellt werden - beispielsweise die Reproduzierbarkeit.

Um eine epidurale Punktion im Modellversuch realitditsnah nachzustellen,

mul3ten verschiedene Vorgaben geklart werden:
Bis zum Erreichen des Epiduralraumes durchwandert die Hohlnadel
unterschiedliche Gewebe mit verschiedensten physikalischen
Eigenschaften - namlich die Kutis und Subkutis mit Fettanteilen,
weiterhin supra- und paravertebrale Muskulatur, bindegewebige und
verschiedene ligamentéare Strukturen (die je nach Alter des Patienten
in unterschiedlichem Mal3 kalzifiziert sein kénnen), und schlief3lich
das Ligamentum flavum [12]. Jede einzelne dieser Formationen
besitzt eigene physikalische Eigenschaften, die interindividuell eine
grol3e Variabilitat aufweisen [28].

Selbst in Kenntnis aller - zur Rekonstruktion einer epiduralen Punktion im

Modell - relevanter physikalischer Eigenschaften wie Dichte, Viskositat, Zug-,
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Biege-, und Schlagfestigkeit, Zugdehnung, Verhalten bei verschiedenen
Temperaturen und aller bei Punktion in vivo auf die Nadel einwirkender
Punktionswiderstdande und Scherkrafte, einschliel3lich Widerstande an
Schichtgrenzen von Geweben, ist es unserer Meinung nach nicht méglich, ein
vollkommen identisches natlrliches oder auch synthetisches Korrelat zum

Gewebe der menschlichen Lumbalregion zu finden oder herzustellen.

5.1.2. Vergleiche zu Vorversuchen

MINARCIK verwendete im Jahr 2002 in seinen Untersuchungen zur
Achsenabweichung von Spinalnadeln Gelatine-Rdéhren mit unterschiedlichen
Gelatinekonzentrationen [54]. Er ermittelte die verschiedenen
Punktionswiderstande, die auf die Nadelspitze in Abhangigkeit von Eindringtiefe
und Verbiegung der Nadel einwirkten. Dabei bestétigte sich, dal3 hodhere
Widerstande bei der Punktion auch eine grol3ere Nadelabweichung bedingen.
Um bei unseren Untersuchungen diese Effekte zu simulieren, die auf die in vivo
durchgefuhrte Punktion des Epiduralraumes anzuwenden sind, suchten wir nach

einem Material, daf3 &hnliche in-vivo-Widerstande bei der Punktion aufwies [54].

Kopacz und ALLEN verwendeten 1995 in einer Versuchsreihe zur Nadeldeviation
bei differenten Spitzenformationen und Nadelgrof3en Packmaterial aus
aufgeschaumtem Polyester einer Firma aus Chicago [41]. Sie behaupteten,
damit ein Material gefunden zu haben, das bei vergleichbarer Dichte zu
Muskelgewebe einen ebenso vergleichbaren Punktionswiderstand simuliert [41].

BAUMGARTEN verwendete flr seine Experimente 1995 ein nicht naher definiertes
Styropor. Anders als Kopacz und ALLEN wollte er keine quantitativen
Nadelabweichungen fir verschiedene Nadelmodelle darstellen, sondern
vielmehr Strategien entwickeln und Uberprifen, wie der Anwender solchen
teilweise extremen Deviationen der Nadel entgegenwirken kann [7]. Gleichwohl

analysierte BAUMGARTEN, dafl die von ihm in Styropor gemessenen
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Abweichungen von der ldealachse in Steak-Fleisch um zirka 25 % geringer

ausfielen, demnach also auch in vivo als geringer anzunehmen seien [7].

AHN ET AL fuhrten ihre Untersuchungen im Jahr 2002 zum Einflul3 verschiedener
Einfuhrhilfen auf die Nadelverbiegungen von epiduralen Hohlnadeln ebenfalls
mit Styropor-Blocken mit Schichtdicken von finf und sechs Zentimetern
durch [2].

Bei der Untersuchung des Einflusses der Spitzenkonfiguration auf die
Verbiegung von Spinalnadeln verwendeten DRUMMOND und ScoTT Rindfleisch

als Testmaterial, welches keilférmig zugeschnitten wurde [19].

Wir fuhrten zahlreiche Vorversuche mit Gelatinelésungen unterschiedlicher
Konzentrationen, diversen Pack- und Baumaterialien aus Polyester, geschaumt
oder gegossen, und Silikon-Verbindungen durch. In keinem dieser Versuche
konnten wir eine Punktion mit einer Epiduralnadel simulieren, die aufgrund

taktiler Wahrnehmung auch nur annahernd einer solchen in vivo gleich kam.

Die Gelatineldsungen stellen wir mit den verschiedenen Konzentrationen analog
zur Arbeit von MINARCIK her. Allerdings konnten wir die Punktionswiderstéande,
die MINARCIK bei Verwendung von Spinalnadeln gemessen hatte, nicht
nachvollziehen. Gelatinemischungen, gleich welcher Konzentrationen, schieden
insofern als adaquater synthetischer Ersatz menschlichen Gewebes fur unsere

Untersuchungen aus.

Entsprechend KopAcz und ALLEN, die ein aufgeschdaumtes Polymer als
Testgewebe verwendeten, fanden wir einen in Raumgewicht, Konsistenz und
weiteren physikalischen Eigenschaften vergleichbaren Kunststoff. Es handelte
sich um einen extrudierten Polystyrolschaum, der als Warmedammaterial fur
den Hausbau im Handel erhéltlich ist. Zu geringe Punktionswiderstande, fir die
wir die herstellungsbedingten Lufteinschlisse im Material verantwortlich
machten, lieBen uns auch von diesem Werkstoff als Priufmaterial fir unsere

Erhebungen Abstand nehmen.
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Erfolgversprechend dagegen waren unsere Experimente mit diversen Voll-
Silikonen und Epoxyd-Giel3harzen. Laut den Datenblattern der Hersteller wiesen
diese Substanz-Gemische bezuglich der Dichte und Viskositat gegenuber
humanen Geweben vergleichbare physikalische Eigenschaften auf. Leider
fanden wir in unseren Vorversuchen auch mit diesen Materialien beim
DurchstoBen mit der Nadel keine der sonst bei der Punktion menschlichen

Gewebes Ublichen Widersténde.

Die Messungen an humanem Gewebe durchzufiihren, erschien ebenfalls nicht
praktikabel. Eine notwendigerweise mit Formalin praparierte und so haltbar
gemachte menschliche Substanz gewahrt ebenso wenig wie die oben
erwadhnten, synthetischen Materialien, in ausreichendem Male vergleichbare
physikalische Eigenschaften. Diese Gewebeveranderung beruht auf der
Denaturierung der gerade in Muskelfleisch in groBen Mengen vorhandenen

Eiweilfmolekile.

Analog zu SITZMANN und UNCLES sowie KopAcz und ALLEN (in einer zweiten
Versuchsreihe) entschieden wir uns daher, mdglichst naturbelassenes
Muskelfleisch vom Schwein als Testgewebe zu verwenden. Wir haben das
Muskelfleisch so zugeschnitten, dal3 etwa kreisrunde Scheiben mit einem
Durchmesser von 15 bis 20 Zentimetern und einer Dicke von prazise sechs
Zentimetern entstanden. Die Distanz von der Haut bis zum Periduralraum wird,
mit grofRen interindividuellen Unterschieden und in Abhangigkeit von dem
Punktionsort und der Konstitution des Patienten, in der Literatur mit drei bis
neun Zentimetern angegeben [2,4,6,12,15,29,30,38,41,52,63,70]. Aufgrund
dieser Vorgaben und unserer eigenen klinischen Erfahrungswerte entschieden

wir uns fir eine zu simulierende Einstichtiefe von sechs Zentimetern.

5.1.3. Qualitat der Nadeln

Alle von uns gepruften Nadeln erfullten einen hohen Qualitatsstandard. Die

fabrikneuen Nadeln wurden uns in erforderlicher Anzahl und in den
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unterschiedlichen Ausfihrungen direkt vom Hersteller in einer sto3- und
bruchsicheren Verpackung geliefert und waren einzeln durch eine ubliche
Schutzhulle aus Plastik gesichert. Diese Nadeln hatten noch nicht den sonst
Ublichen Prozel3 zur Sterilisation durchlaufen. Keine der Epiduralnadeln wies in
der Sichtprifung oder im Leerversuch nach Fixieren in der Prazisionseinrichtung

eine Achsenverbiegung auf.

5.1.4. Mehrfachanwendung beim selben Patienten

Die Mehrfachanwendung eines Punktionssets und der darin enthaltenen
Epiduralnadel stellt in der klinischen Routine keine Ausnahme dar. Nach
frustranem Versuch einer primaren Punktion in einem bestimmten Abschnitt der
Wirbelsaule entscheidet sich der durchfiihrende Arzt nicht selten eine erneute
Punktion in einem anderen Zwischenwirbelraum zu versuchen. Hierbei wird in
den meisten Féllen, aus praktischen, zeitlichen und Kosten-Griinden, das steril
angerichtete, aber bereits genutzte Besteck weiterverwendet. Daher stellte sich
uns die Frage, ob diese erneute Anwendung einen Einflu auf die Stabilitat und
den Nadelweg im Gewebe haben konnte. Voraussetzung fur eine
diesbezugliche Konstanz wére, dal3 diese Nadeln - durch vorangegangene
Punktionen verursacht - keine sichtbaren Verbiegungen aufweisen und sich in
ihrer Achsenabweichung nicht von unbenutzten Nadeln gleicher Art

unterscheiden.
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5.2. Diskussion der Ergebnisse

Die von uns ermittelten Nadelabweichungen von der La&ngsachse fir Tuohy-
Nadeln in sechs Zentimeter Einstichtiefe waren ausnahmslos gréR3er, als in den

Experimenten anderer Untersucher beschrieben.

AHN ET AL. verglichen in ihren Experimenten drei verschiedene Tuohy-Nadeln:
eine 18G- und eine 17G-Tuohy-Nadel der Firma Becton Dickinson und eine
18G-Tuohy-Nadel der Firma B. Braun mit ,Backhole" (es handelte sich hier um
eine CSE-Nadel 18G). Es wurden die Abweichungen von der Langsachse in 5
Zentimetern Einstichtiefe in einem Styropor-Block ermittelt [2]. Sie beobachteten
bei der CSE-Nadel der Firma B. Braun eine durchschnittliche Abweichung von
3,1 mm £ 1,0 mm SD. Dieser Wert war vergleichbar mit der Richtungsanderung
der 17G Tuohy-Nadel, aber signifikant gro3er als bei der 18G Tuohy-Nadel
ohne ,Backhole” mit vergleichbarem Durchmesser [2].

Die in unserem Versuch gemessenen Anderungen des Punktionsweges der
18G CSE-Nadel der Firma B. Braun waren quantitativ deutlich groRer
(MW 85 mm 1,1 mm SD). Diese Tatsache erklart sich mit der grol3eren
Punktionstiefe und der Verwendung eines anderen biologischen Testgewebes.
Die Richtungsanderungen verhielten sich jedoch im Vergleich mit einer - im
Durchmesser korrespondierenden - PDA-Nadel ahnlich signifikant. Urs&chlich
hierfur ist unserer Meinung nach nicht das so genannte "Backhole" oder "Back-
Eye", sondern die deutlich hohere Eigenelastizitat der CSE-Nadel verglichen mit
einer PDA-Nadel gleichen Durchmessers. Diese Zunahme der Biegsamkeit der
CSE-Nadel erklart sich durch den nicht unerheblichen Langenunterschied von
einem Zentimeter (= 12,5% der Stichlange). Als weitere Ursache fur die
signifikant gréRere Richtungsanderung ist die veranderte Spitzenkonfiguration
anzunehmen, wie auch schon von AHN ET AL. beschrieben. Bei der von uns
untersuchten 18G-CSE-Nadel der Firma B. Braun verlauft die Krimmung der
Nadelspitze in einem flacheren Winkel und ist somit langer. Dieser andere
Krimmungsradius hat seine Ursache in dem Platzbedarf zur Aufnahme des

rickwartig gelegenen ,Backhole” [2].
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BAUMGARTEN stellte in einer seiner Versuchsreihen Tuohy-Nadeln der Malie
22G, 18G und 17G bezuglicher der Nadelabweichung von der Ladngsachse nach
Passage von sieben Zentimeter dickem Styropor gegeniber [7]. Auch hier
waren die fur die 18G-Tuohy-Nadel ermittelten Mittelwerte geringer als die von
uns ermittelten Durchschnittsmaflle (MW 3,7 mm £ 0,3 mm SD versus MW 7,1
mm = 0,9 mm SD). Allerdings konnten wir aus der Erklarung zum
Versuchsaufbau bei BAUMGARTEN nicht entnehmen, um welchen Hersteller es
sich bei den untersuchten Nadeln handelte. Ferner ging nicht zweifelsfrei daraus
hervor, ob es sich um eine einfache PDA-Nadel oder um ein zur Durchfiihrung
der CSE-Technik modifiziertes Modell handelte. Insofern ist ein direkter
Vergleich der Ergebnisse mit unseren Daten eingeschrankt. Die von
BAUMGARTEN in der Diskussion dargestellten Punktions-Strategien zur
Vermeidung eines exzessiven postpunktionellen Kopfschmerzes nach
akzidentieller Durapunktion mit einer Epiduralnadel und bei Verwendung von
Spinalnadeln zur Vermeidung einer unerwinschten Nadelabweichung im

Gewebe [7] mdchten wir an anderer Stelle noch diskutieren.

Interessante Ergebnisse lieferte auch die Studie von KorPAcz und ALLEN [41]. Sie
verglichen in einer ihrer Versuchsreihen ebenfalls Epiduralnadeln mit
unterschiedlichen Spitzenkonfigurationen. Es handelte sich dabei um eine 22G-
(Firma Preferred Medical Prod., Thorold, Ontario, USA) und eine 18G-Nadel
(Firma Becton Dickinson, Rutherford, New Jersey, USA) mit Tuohy-Schiliff, eine
weitere 18G-Nadel, deren Spitze nach Hustead geformt war und eine 18G-
Hohlnadel mit Crawford-Schliff (beide Firma Becton Dickinson). Der héchste
Mittelwert der Abweichung war bei der Epiduralnadel mit Crawford-Schliff nach
Durchdringen eines funf Zentimeter dicken Stickes Schweinefleisch zu
verzeichnen. (MW 3.54 mm, Spanne 3,09 bis 4,00 mm). Die durchschnittliche
Achsenabweichung der 18G-Tuohy-Nadel (Firma Becton Dickinson) erreichte
ebenso nicht das von uns ermittelte Ausmal3 (MW 3.08 mm, Spanne 2,62 bis
3,55 mm).

Diesen Unterschied erklaren wir uns unter anderem durch zwei verschiedene

Biegungen der Nadelspitze, die herstellerbedingt sind. Des weiteren gehen wir
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davon aus, dall der Grad der Nadelabweichung von der Langsachse in
zunehmender Punktionstiefe keinem linearen, sondern einem exponentiellen
Verlauf folgt. So wird eine grof3ere Abweichung bei bereits sechs Zentimetern
Einstichtiefe gegenuber funf Zentimetern trotz Verwendung eines vergleichbaren

Testgewebes bei KopAcz und ALLEN verstandlich.

Bei der Gegenuberstellung der Punktionseigenschaften der beiden durch uns
getesteten CSE-Nadeln der Firma B. Braun und der Firma Risch ergab sich ein
signifikanter Unterschied in der Achsenabweichung. Dieser kdnnte sich in erster
Linie durch den unterschiedlichen Querschnitt der Nadeln erklaren. Der
kreisrunde Bau der Espocan ®-Nadel bedingt sicherlich - im Vergleich zum
tropfenférmigen Querschnitt der Epistar ®-Kanile - eine hohere Biegsamkeit.
Zweitens sind die Spitzenkonfigurationen grundsatzlich verschieden: wéahrend
das Ende der Espocan ®-Nadel éhnlich der einer gewdhnlichen Periduralnadel
mit Tuohy-Schliff geformt ist, imponiert bei der Epistar ®-Kanule ein
verhaltnismaRig grolRes Back-Eye, das die Konkavitdt der Biegung der

Nadelspitze fast vollstandig einnimmt.

Die mittleren Abweichungen der PDA-Nadeln differierten erwartungsgemal in
Abh&ngigkeit vom Durchmesser (im Mittel 0,8 Millimeter zwischen 16G und
18G). Diese in der Bauart identischen Nadeln (gleiche Lange und
Ubereinstimmende Spitzenkonfigurationen), die sich ausschlie3lich in ihrem
Durchmesser unterscheiden, weichen in korrespondierender Weise, mehr oder

weniger vom geraden Punktionsweg ab: die dickere Nadel ist stabiler.

Bei der Mehrfachanwendung ein und derselben Nadel zur erneuten Punktion bei
dem gleichen Patienten konnen wir folgende Aussagen treffen: es konnte kein
signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen der gebrauchten und der
fabrikneuen CSE-Nadeln Espocan ® festgestellt werden. Hierbei haben wir
speziell gepruft, dal die zum Test zugelassenen Hohlnadeln aus der Gruppe
der gebrauchten Nadeln bei der Sichtprifung erkennbare Verbiegungen
aufwiesen. Es spricht aus unserer Sicht auch nichts dagegen, diese

Beobachtungen auf andere Nadelmodelle zu Ubertragen.
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In der uns vorliegenden Literatur wurden diverse Strategien diskutiert, um die
unerwinschte Abweichung der zur Punktion verwendeten Nadel zu vermeiden.
Am haufigsten wird die Rotation der Kanulle beim Durchstechen des Gewebes
als Prophylaxe-MalRnahme empfohlen. BAUMGARTEN propagiert die Drehung der
Epiduralnadel erst beim Erreichen des Ligamentum flavum mit der
Nadelspitze [7]. Weitere Autoren raten zur Rotation der Hohlnadel um 90 Grad,
sobald der Epiduralraum mit der Spitze erreicht ist und bevor der Katheter
eingefuhrt wird. Diese Technik soll einem exzessiven, postpunktionellen
Kopfschmerz dadurch vorbeugen, daf’ die Nadel nach der Drehung im Fall einer

unbeabsichtigten Durapunktion eine geringere Liquorleckage bedingt [57,58].

Ebenfalls BAUMGARTEN beschreibt - bei Beschreiten des paramedianen
Punktionsweges bei spinaler Punktion - eine Technik, bei der eine erwiinschte
Abweichung der Spinalnadel genutzt wird:

.Man beginnt zirka einen Zentimeter lateral (der Processi spinosi) mit

der rechtwinklig zur Haut aufgesetzten Nadel und nach caudal

weisender Offnung der Nadelspitze. Nach einer Punktionsstrecke von

1,5 bis 2 Zentimetern dreht man die Nadel um 90 Grad um die

Langsachse, die Nadelspitze zeigt jetzt nach lateral. Beim weiterem

Vorschieben in Richtung Spinalkanal verlauft der Nadelweg dann

wieder in Richtung der Mittellinie (der Wirbelsaule), die Nadel passiert

das Foramen intervertebrale und erreicht so ihr Ziel (den

subarachnoidalen Raum).” [7].
Die hier bis ins Detail von BAUMGARTEN ausgearbeitete Punktionstechnik ist
unserer Meinung nach weder bei spinaler noch bei epiduraler Punktion
anzuwenden. Erstens ergeben sich aufgrund der individuellen Konstitution der
Patienten grofRe - und nicht exakt vorhersagbare - Unterschiede in der
Punktionsstrecke bis zum Erreichen des epiduralen oder subarachnoidalen
Raumes [2,4,6,12,15,29,30,38,41,52,63,70], sodal} eine Angabe von
Punktionstiefen, in denen eine Nadel um die Ladngsachse gedreht werden soll
und der damit verbundenen, genauen Voraussage des eigentlichen
Nadelweges, nicht mdglich sind. Zweitens ist der Ausfiihrung von BAUMGARTEN

nicht zu entnehmen, welche Nadelstarke und welche Spitzenkonfiguration
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verwendet wurde. Aus diesen Grinden kénnen wir uns den Empfehlungen zur

Anwendung dieser Technik nicht anschliel3en.

Obgleich unsere MelRwerte nicht ohne weiteres auf eine in-vivo-Situation
Ubertragbar sind, kénnen wir aufgrund der Interpretation der von uns erhobenen
Daten nur davon abraten, eine Epiduralnadel noch zu drehen, die bereits einen
gewissen Weg im Gewebe zurlickgelegt hat. Es kann als bewiesen gelten, dai3
eine langs zu den Fasern der Dura ausgerichtete Nadelspitze ein kleineres
Liquorleck bedingt [1,53,71]. Durch ein Vorschieben der Kanile mit seitwéarts
ausgerichteter Biegung der Spitze ist es sogar denkbar, dal3 der Epiduralraum

ganzlich verfehlt wird [41].

Die Empfehlung von NORRIS und LEIGHTON, eine Drehung der Nadel beim
Erreichen des Ligamentum flavum vorzunehmen [57], ist unserer Meinung nach
nicht praktikabel: selbst ein mit ausgezeichneten taktilen Fahigkeiten
ausgestatteter Anwender kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit erkennen,

in welcher Einstichtiefe er diese Banderstruktur erreicht hat.

Wie schon durch ELDOR beschrieben [21], konnen wir die Wendung einer
Epiduralnadel, deren Spitze sich bereits im Epiduralraum befindet, ebenso
wenig empfehlen. Hier besteht das nicht zu unterschatzende Risiko, ungewollt
einen unkontrollierbaren Gewebedefekt im Sinne eines sichelférmigen

Schlitzens der Dura mater spinalis zu verursachen [74,75].
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5.3. Klinische SchluR¥folgerungen

Die bei Verwendung von Spinalnadeln aufgezeigten Abweichungen von

der Langsachse gelten in vergleichbarer Weise auch fur Epiduralnadeln.

Alle von uns untersuchten Epiduralnadeln weisen regelméaRig
Abweichungen von der Langsachse in bereits sechs Zentimetern
Eindringtiefe auf.

Die Richtungsanderungen im Gewebe sind durch die Form der
Nadelspitze bedingt, die Abweichung von der Langsachse orientiert sich

dabei stets von der Konkavitat der Nadelspitze weg.

Bei erneuter Verwendung derselben Epiduralnadel zur Punktion eines
anderen Zwischenwirbelraumes ist mit keiner grofl3eren
Achsenabweichung zu rechnen - vorausgesetzt die Nadel weist keine
sichtbaren Deformationen durch vorherigen Gebrauch auf.

Eine Rotation der Nadel, um beim Vorschieben durch Gewebe einen
moglichst geraden Weg einzuhalten, birgt mehr Risiken als theoretische

Vorteile.

Die Auslésung unbeabsichtigter Paraesthesien bei Periduralanaesthesien
kann ihre Ursache in einem Nadelweg haben, der sich zum Teil deutlich

von dem idealen (geraden) Nadelweg unterscheidet.
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6. Zusammenfassung

Ruckenmarknahe Leitungsanaesthesien stellen standardisierte Verfahren dar,
die heute in zunehmendem MalRe in der klinischen Patientenversorgung
eingesetzt werden. Auf dem Markt werden von den Herstellern eine Vielzahl
verschiedener Modelle von Epiduralnadeln und deren Modifikationen zur
kontinuierlichen  Spinal-Epiduralanaesthesie angeboten. Diese Produkte
unterscheiden sich nicht nur in der Grof3e des Querschnitts, sondern auch in der
Form der Nadelspitze, die zur Kathetereinfihrung eine spezielle Konfiguration

aufweisen mufi.

In der vorliegenden Modelluntersuchung wurden - in vier Versuchsreihen -
unterschiedliche, fabrikneue Nadeln zur Epiduralanaesthesie beziglich ihrer
Abweichung von der Langsachse in Testgewebe untersucht. In einer flnften
Versuchsreihne wurde der Einflud vorheriger Benutzung (Frage der
Mehrfachanwendung) der untersuchten Nadeln auf den Punktionsweg
festgestellt. Wir arbeiteten mit 16G- und 18G-Periduralnadeln mit Tuohy-Schliff
(Perican ®, Firma B. Braun), 18G-CSE-Nadeln mit Tuohy-Schliff (Espocan ®,
Firma B. Braun) und 18G-CSE-Nadeln mit Tuohy-Schliff (Epistar ®,
Firma Rusch). Die fabrikneuen Nadeln wurden aus laufenden Serien direkt beim
Hersteller bezogen; die gebrauchten Nadeln wurden im Orthopadischen
Operationsbereich der St. Vincentius-Kliniken Karlsruhe gAG - nach der

Anwendung am Patienten - fur die weiteren Untersuchungen asserviert.

Die Messungen wurden mit Hilfe einer mechanischen Prazisionseinrichtung

unter standardisierten Bedingungen untersucher-unabh&ngig durchgefthrt.

Die Auswahl des Testgewebes erfolgte nach ausfuhrlichen Prifungen
unterschiedlichster Materialien auf deren mdglichst hohen Grad an

Vergleichsfahigkeit beztglich einer in-vivo-Punktion.
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Alle untersuchten Epiduralnadeln und deren Modifikationen zeigten deutliche
Abweichungen von der Langsachse in bereits sechs Zentimetern Einstichtiefe.
Es ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den untersuchten Nadein.

Ein Unterschied in dem Ausmald der Abweichung konnte fur fabrikneue und
gebrauchte CSE-Nadeln nicht festgestellt werden. Eine Mehrfachanwendung ein
und derselben Nadel, sofern diese Nadel keine offensichtlichen Deformierungen
aufweist, scheint daher unbedenklich.

Die in der Literatur angefuihrten Methoden zur Vermeidung einer unerwiinschten

Achsenabweichung missen aus unserer Sicht mit Skepsis betrachtet werden.

Die diese Technik anwendenden Arzte sollten die von uns beschriebenen
Gesetzmafigkeiten berlcksichtigen - speziell bei schwierigen Punktions-
verhaltnissen oder in der Lernphase dieser anspruchsvollen

Anaesthesietechniken.
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Summary

Nowadays spinal, epidural and combined spinal-epidural-anesthesia are
standardized methods of regional anesthesia, which are in an increasing degree
used in clinical practice. A variety of epidural needles and their modifications are
available and in clinical use. These needles do not only differ concerning their
caliber or gauge but also vary in the design of the needle tip, which shows a
special configuration to place a catheter in the epidural space.

A laboratory model was performed to determine the influence of different types
of virgin epidural needles on the path the needles take as they traverse tissue.
In an additional test run we analyzed the influence of a previous use on the path
through tissue. We investigated a 16G- and 18G-Tuohy needle for epidural
anesthesia (Perican ®, Firma B. Braun), a 18G-Tuohy-needle for combined
spinal-epidural anesthesia (Espocan ®, Firma B. Braun) and an additional 18G-
Touhy-needle for combined spinal-epidural anesthesia (Epistar ®, Firma Rusch).
The virgin needles were taken from a current industrial production as provided
by the producer, the previously used ones were collected at the orthopedic

operating theatre at the St. Vincentius Medical Center Inc. Karlsruhe.

The verification by experiment was performed in a standardized way by using a

precision drill press in order to make the test independent of the investigator.

The selection of the test tissue was the result of extensive research on
miscellaneous materials and their similarity to human tissue of that body region,

where lumbal puncture is performed.

Every scrutinized needle revealed a distinct deviation already after a
6 centimeter passage through the test material. Significant differences in

deviation were found among the different groups of tested needles.
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The degree of deviation for the virgin needles compared to those previously
used, was the same. Thus, more than one application of the same needle in one
patient is considered to be harmless, presumed the needle is apparently
straight.

As to our opinion, the techniques described in the literature to prevent undesired
needle deviation must be regarded skeptical.

Those physicians that practice epidural anesthesia should consider the
regularities described above - especially when difficult anatomy circumstances

are met or when learning this challenging anesthetic technique.
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